
ЭКГ пациента с имплантированным устройством

• Какой основной ритм у пациента?
• Чем обусловлено наличие трех разновидностей комплексов QRS?
• Почему импульсы устройства «смещаются» относительно комплексов QRS?
• В каком режиме работает устройство?
• Какова минимальная частота?
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